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1 説明
MD-Discは金属の台座の上に磁気面が載っており、Struers研磨/琢磨機上で用い
てMD作業面の使用を可能にすることを目的としています。

タイプ

直径250 mm (10") 高さ 42 mm (1.7")
重量 3.842 kg (9 lbs)

直径300 mm (12") 重量 6.153 kg (13 lbs)
高さ 42 mm (1.7")
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2 概要

A 保護キャップ B 運搬用ネジ(M6 20mm)

注記
ネジはMD-Discの背面に取り付けられています。

3 安全上の注意事項

ご使用の前に必ずお読みください

1. 本装置は、現地の安全規制に従って設置する必要があります。本装置お
よびすべての接続機器が正常に動作している必要があります。

2. 本装置は、機械にしっかりと取り付ける必要があります。
3. 重い機械部品を取り扱う際は、安全靴を着用してください。
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4 設置
注記
MD-Discは、資格を有する技術者が設置することをお勧めします。

1. 運搬用ネジ(M6 20 mm)を外します。

2. 止めネジを取り付けて、穴をふさいでください。

5 メンテナンスおよび整備
本装置のメンテナンス方法の詳細については、本装置が取り付けられている機
械の取扱説明書を参照してください。
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